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1. Introduzione.

Questo rapporto spiegherà come è stata condotta l’esperienza multiparametrica per 
testare l' efficacia del purificatore d' aria Air Purifier.

Per fare ciò, l’aria sarà viziata con diversi virus e batteri, per succesive analisi nella  zona di
estrazione.

- Dati tecnici.

AIR PURIFIER
Modello
Voltaggio
Consumo diEnergia
Uscita di Ozono
Uscita di anioni
Timer
Dimensioni del prodotto
Peso Netto

TETRA
 AC 220V-50Hz
99W
500 mg/h
20.000.000 cm3 

1,2,4,8 Hr
400 x 240 x 680mm 
10.5 Kg
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2. Metodologia.
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2.1. Preparazione dei campioni:

- Coliformi totali ed Escherichiacoli.

È stata eseguita una precedente coltura di batteri Coliformi totali ed Escherichia coli, che
viene analizzata e contata, ottenendo così un risultato quantitativo.

Da questa coltura precedente estrarremo il campioneche verràutilizzatonel test.

- Enterococchi.

È stata eseguita una precedente coltura di batteri Enterococchi, che viene analizzata e 
contata, ottenendo così un risultato quantitativo.

Da questa coltura precedente estrarremo il campioneche verràutilizzatonel test.

- Batteri aerobiMesofili.

È stata eseguita una precedente coltura di batteri Aerobi Mesofili, che viene analizzata
e contata, ottenendo così un risultato quantitativo.

Da questa coltura precedente estrarremo il campioneche verràutilizzatonel test.

- SARS-CoV-2.

Si prepara in laboratorio una soluzione con presenza di virus, tale soluzione servirà a
contaminare l' aria, che la macchina deve filtrare.



2.2.
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Test.

• Prima di iniziare il test, per ogni parametro dobbiamo preparare un supporto a
triplo stratoa partire da tre reti di plancton da 50 µm ciascuna. Verranoposizionate:

o 1nella presa d' aria.
o 2 nell’uscita dell’ aria purificata, separate l' una dall’ altra.

• Avviare la macchina in:
o Posizione manuale.
o Massima potenza.
o Ciclo di 4ore.

• Lasciare funzionare l'apparecchio:
o Trascorsa la prima ora, rimuovere uno dei supporti.
o Alla fine del ciclo, rimuovere il secondosupporto.

• Terminata la prova con l' apparecchio e raccolti i campioni, si procede all’ analisi
dei campioni ottenuti.

3. Risultati.

1. Coliformi totali

TEST / UNITÀ Cod. Interno
Tempo di
Esposizione Metodo RISULTATO

Coliformi totali (ufc/mL)
SENZA

TRATTAMENTO 1645-EC/20 --
Filtrazione a
membrana 102

Coliformi totali (ufc/mL)
POST 

TRATTAMENTO 1646-EC/20 1 ORA
Filtrazione a
membrana 0

Coliformi totali (ufc/mL)
POST 

TRATTAMENTO 1647-EC/20 4 ORE
Filtrazione a
membrana 0



3.2. Escherichia coli.
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3.3.
Enterococchi

.

3.4. Aerobi Mesofili.

TEST / UNITÀ Cod. Interno
Tempo di  
Esposizione Metodo RISULTATO

Escherichia coli (ufc/mL)
SENZA  

TRATTAMENTO 1675-EC/20 --
Filtrazione a
membrana 11

Escherichia coli (ufc/mL)
POST  

TRATTAMENTO 1676-EC/20 1 ORA
Filtrazione a
membrana 0

Escherichia coli (ufc/mL)
POST  

TRATTAMENTO 1677-EC/20 4 ORE
Filtrazione a
membrana 0

TEST / UNITÀ Cod. Interno
Tempo di  
Esposizione Metodo RISULTATO

Enterococchi (ufc/mL)
SENZA  

TRATTAMENTO 1648-EC/20 --
Filtrazione a
membrana 21

Enterococchi (ufc/mL)
POST  

TRATTAMENTO 1649-EC/20 1 ORA
Filtrazione a
membrana 0

Enterococchi (ufc/mL)
POST  

TRATTAMENTO 1650-EC/20 4 ORE
Filtrazione a
membrana 0

TEST / UNITÀ Cod. Interno
Tempo di  
Esposizione Metodo RISULTATO

Aerobi mesofili (ufc/mL)
SENZA  

TRATTAMENTO 1651-EC/20 --
Filtrazione a
membrana 60

Aerobi mesofili (ufc/mL)
POST  

TRATTAMENTO 1652-EC/20 1 ORA
Filtrazione a
membrana 0

Aerobi mesofili (ufc/mL)
POST  

TRATTAMENTO 1653-EC/20 4 ORE
Filtrazione a
membrana 0



3.5. SARS-Cov-2.

Estrazione dell’ RNA e successiva rilevazione mediante RT-PCR utilizando sonde specifiche
per i geni ORFab del virusSARS-CoV-2.

Nel campione analizzato il risultato è NEGATIVO per la rilevazione del virus SARS-CoV-2. I 
resultati ottenuti si riflettononella seguente tabella:

4. Conclusioni.

Alla luce dei risultati ottenuti dai diversi parametri, l' apparecchio è stato efficace al
100% nell’ eradicazione dei Coliformi totali, Escherichia coli Enterococchi e Aerobi
Mesofili.

D altra parte, la sua efficacia contro il virus SARS-Cov-2 è stata dimostrata poichè non è
stata rilevata alcuna contaminazione nell' estrazione dell’ aria né all’inizio, né alla fine del
ciclo.

In conclusione, l' apparecchio ha dimostrato un' efficenza nel suo lavoro di purificazione
dell’ aria, sempre limitata al contenuto di questo test: numero di parametri,
concentrazioni applicate, condizioni ambientali e procedura interna eseguita.

Fdo.: Lourdes Díez-Antoñanzas
Dott.ssa. In Scienze Biologiche
Direttore Tecnico

Zaragoza, venerdì, 4 dicembre del 2020

Laboratorio certificato da AENOR nella norma 9001:2015 con nº di Registro: ER-0378/2019
La informazione completa, relativa ai test, è a disposizione del cliente.

Il risultato ottenuto è applicabile solo al campione sottoposto al Test.
È vietata la riproduzione parziale di questo Rapporto senza il consenso scritto di DIAMA, s.c.

CAMPIONE Nº Gen ORF1ab
Controllo
Interno

TEMPO DI
ESPOSIZIONE INTERPRETAZIONE

1655-EC/20 - + 1 ORA Non rilevato

1656-EC/20 - + 4 ORE Non rilevato
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